GUIA PARA LA LIMPIEZA DE ENDOSCOPIOS _ - >

XERA II
Endoscopios Gl. Series EVIS™ (40/140,/240), EXERA™ 160 y EXERA II'™ 180 ¢

Consulte lo GUIA PARA LA DESINFECCION DE ENDOSCOPIOS para informacién sobre desinfeccion

ADVERTENCIA: Esto guio es solo un resumen de los pasos necesarios pora limpiar adecuadamente su endoscopio. Asegirese de seguir
las instrucciones detalladas descritas en el MANUAL DE REPROCESAMIENTO DE ENDOSCOPIOS que se entrega con la compra del endoscopio.
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Haga fluir aire a través de todos les canales para la desinfeccién.
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